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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

vybranych zneéistujtcich latok (VOC, Hg a tazké kovy)

z technologického zariadenia — Spekacieho pasu ¢. 1 (SP1)

v prevadzke DZ Vysoké pece, Vstupny areal U.S. Steel, Kosice — Saca

N&zov akreditovaného skisobného laboratéria / EnviroTeam Slovakia s.r.o0.,

opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kukucinova 23, 040 01 KoSice

zdkona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi: 1€0: 35957 239

Cislo spravy: 03/332/2019 Datum : 3.2.2020

Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel,
1¢0: 36 199 222 044 54 Kosice - Saca

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Cislo zmluvy
o kontrolnej ¢innosti :

Deni opravneného
merania:

Vstupny areal U.S. Steel KoSice, 044 54 KoSice

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemicke] veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli€iny, ktord sa vztahuje priamo na emisie podla § 20
ods. 1 pism. a) bodu 1 zédkona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny emisny faktor, s ktorého pouZitim sa vypocitava vypustané
mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zékona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov.

Zmluva o dielo OP ¢. AG219GJ0072 Datum : 18.9.2019

10.-12.12.2019

Osoba zodpovedna za technickd stranku Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976

merania (veduci technik) podla § 20 ods. 3
zédkona €. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich

predpisov:

Sprava obsahuje

Ucel merania:

rozhodnutie MZP SR o vydani osved&enia zodpovednej osoby
¢. 27658/2016, zo dna 18.5.2016

12 stran
10 priloh

1. Prvé periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrZani uréeného emisného limitu pre
kovy (Hg, Be, Cd, Tl, As, Cr®, Co, Ni, Se, Te, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, VaZn) a VOC
z technologického zdroja znecistovania podla & 4 ods. 1 pism. a) vyhldsky MZP SR
¢.411/2012 Z.z. v zneni vyhladky MZP SR €. 316/2017 Z.z.; G&el konania spravneho organu
v integrovanom povolovani podla § 3 ods. 3 pism. a) zadkona ¢. 39/2013 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia v zneni neskorsich
predpisov.

2. Prvé opravnené meranie reprezentativnych individudlnych emisnych faktorov (IEF)
pre kovy (Hg, Be, Cd, Tl, As, Cr®, Co, Ni, Se, Te, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, V a Zn) a VOC podla
§ 3 ods. 4 pism. d) a ods. 5 pism. b) vyhlagky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky
MZP SR ¢. 316/2017 Z.z. za Gcelom zistenia mnoZstva vypustanych znecistujucich latok do
ovzdudia a podla integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice ¢ 1506/156-01PK/2005-
Ko/570260304 a naslednych zmien a podla rozhodnutia OUZP Kosice, ¢. OU-KE-OSZP3-
2019/019290 zo dria 1.4.2019.
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1. Prvé periodické opravnené meranie udajov o dodrzani urceného emisného limitu pre kovy (Hg, Be, Cd, Tl, As,
cr®, Co, Ni, Se, Te, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, V aZn) a VOC z technologického zdroja znecistovania podla § 4 ods. 1
pism. a) vyhldgky MZP SR ¢&. 411/2012 Z.z. v zneni vyhldgky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z.; Gcel konania spravneho
organu v integrovanom povolovani podla § 3 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivotného prostredia v zneni neskorsSich predpisov.

U.S. Steel KoSice, s.r.o., Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 Kosice

kategorizacia stacionarneho zdroja podla vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z.z. :
2.1.1 (Uprava, prazenie, spekanie rud Zeleznych kovov a manipulacia s tymito
materidlmi v praskovom stave)

VAR PCZ: 0301267

prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden, vykonovo podla poziadaviek vysokych peci,
technoldgia: emisne jednoreZzimova (najvyssie o¢akavané emisie pri menovitej

Prevadzka:

Cas prevadzky:

kapacite vyroby aglomeratu), kontinualne emisne premenliva

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

DZ Vysoké pece, Priprava vyroby, Spekaci pas ¢. 1

Merané zlozky:

VOC, Hg, Be, Cd, T, As, Cr6+, Co, Ni, Se, Te, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, Va Zn

Vysledky merania a EL:

hmotnostna koncentracia zlozky v spalinach v mg/m3 a hmotnostny tok v g/h

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

Spekaci pas €. 1 (komin ¢&. 201)

Cu+Pb+V+Zn ")

Priemerna hodnota | Maximalna hodnota Emisny limit ReZim
Merand zloska 6 (koncentracia; (koncentracia; (koncentracia; s najvyssimi Upozornenie na
N7) hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) emisiami sulad / nesulad 3')
[mg/m’; g/h]") [mg/m?; g/h] ') [mg/m’; g/h]") [4no/nie]
ReZim prevadzky: vyrobna kapacita — obvykla prevadzka (200 az 240) t/h, t.j. (83 az 100) % Quen
4 100; > 500 ano sulad
VOoC’) 12 42;26 038 55; 32449
150; £ 500 - -
Hg®)7) < MS(0,001); - < MS(0,001); - 0,05 °?) ano stlad
Be+Cd ) ") <MS(0,004); <0,14 | < MS(0,004); < 0,22 0,1;>0,5 ano sulad
Tl 7) < MS(0,004); < 0,08 | <MS(0,004); <0,12 0,2;>1 ano sulad
As+Cr+Co+Ni %)) © <0,002; 0,96 <0,003; < 1,46 1;>5 ano sulad
Se+Te ') <MS(0,03);<0,57 | <MS(0,03); < 0,88 1;>5 ano sulad
Sb+Sn+Cr+Mn+ <0,02: <112 <0,06; < 39,2 5.>25 4no sulad

1) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie : 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn, O, ref. 19 % objemu.

?) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie : 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn

3) Emisny limit a podmienky jeho platnosti st uréené v integrovanom povoleni OIPK SIZP v Kosiciach &. 7096-6593/2016/Haj/
570020304/Z21, zo dria 1.3.2016.
4) VOC : 4. skupina / 3. podskupina znec€istujucich latok, boli zistené emisné hodnoty organickych plynov a par vyjadrené ako
sumarny uhlik (TOC) prepocitané v stilade s Prilohou €. 2, ¢ast B, bod 12 k vyhlaske MZP SR ¢. 411/2012 Z. z. v zneni
vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z.na vyskytujtcu sa znedistujicu latku s najvy$sim stechiometrickym koeficientom (etan).
®) Emisie vyjadrené ako stcet koncentracii v tuhom a plynnom skupenstve.

6) Pocet jednotlivych merani / stanoveni konkrétnej zlozky odpadového plynu.
7) Vysledky boli ziskané z podkladov subdodavky akreditovaného ski$obného laboratéria Statny geologicky Ustav Dionyza Stura,

Geoanalytické laboratdria, Spisska Nova Ves.

Oznacenie ,< hodnota” znamen3, Ze niektoré hodnoty v ramci danej podskupiny boli zistené pod medzou stanovitelnosti.
Oznacenie ,,< MS” znamen3, Ze zistené hodnoty v ramci celej podskupiny su nizsie ako medza stanovitelnosti analytickej metody.
Pre posudenie dodrzania urc¢enych emisnych limitov boli vzaté do uvahy aj hodnoty stanovené pod medzou stanovitelnosti.
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2. Prvé opravnené meranie reprezentativnych individudlnych emisnych faktorov (IEF) pre kovy (Hg, Be, Cd, T, As,
cr®, Co, Ni, Se, Te, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, V a Zn) a VOC podla § 3 ods. 4 pism. d) a ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP
SR €& 411/2012 Z.z. vzneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z. za Ulelom zistenia mnoZstva vypuUstanych
znedistujucich latok do ovzdudia a podla integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice ¢. 1506/156-OIPK/2005-
Ko/570260304 a néslednych zmien a podla rozhodnutia OUZP Kosice, ¢. OU-KE-OSZP3-2019/019290 zo dfia
1.4.2019.

Prevadzka: U.S. Steel KoSice, s.r.o., Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 Kosice

kategorizécia stacionarneho zdroja podla vyhlasky MZP SR &. 410/2012 Z.z. :
2.1.1 (Uprava, prazenie, spekanie rud zeleznych kovov a manipulacia s tymito
materidlmi v praskovom stave)

VAR PCZ: 0301267

Cas prevadzky: prevédzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden, vykonovo podla poZiadaviek vysokych peci,
technoldgia: emisne jednoreZimova (reprezentativne emisie pri obvyklej
kapacite vyroby aglomeratu), kontinualne emisne premenliva

Zdroje/zariadenia vzniku emisii: DZ Vysoké pece, Priprava vyroby, Spekaci pas ¢. 1
Merané zlozky: VOC, Hg, Be, Cd, Tl, As, Cr6+, Co, Ni, Se, Te, Sb, Sn, Cr, Mn, Cu, Pb, Va Zn

hmotnostny tok zlozky v spalindch v g/h a individudlny emisny faktor v g/t
vyrobeného aglomeratu

Vysledky merania a EL:

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii: Spekaci pas €. 1 (komin ¢. 201)
Priemerna hodnota | Priemernd hodnota
Merana (re.pr<.ez.ent<::\t|vny . (r.e;.)rez,entatlv.ny ] Emisny limit Reznm:c, | upozornenie na
Jloska N individualny individudlny emisny reprezentativnymi stlad/nestilad
hmotnostny tok) faktor) emisiami [ano/nie]
le/h]” [e/t]”

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

SP1 (Komin ¢. 201)

Cas (rezim) prevadzky:

(83 az 100) % menovitého vykonu SP1

mnoZstvo vyrobeného aglomeratu: 10.12.2019 v priemere 120,83 t/h
11.12.2019 v priemere 128,75 t/h
12.12.2019 v priemere 135,42 t/h

Hg ” 0’ 0" - ano :
Be ? oY 0" - ano -
cd? 0! 0! - 4no ]
2 oV 0" - dno -
As? o" 0" ] 4no .
cr? o" 0" ] ano _
Co? 0" R . ano _
Ni ? 0,349 0,00289 . ano R
Se 0" R . ano _
Te? 0" R . ano _
Sb? 0,029 0,00024 . ano R
Sn? 0,252 0,00209 . ano R
cr? 2,616 0,02165 . ano _
Mn % 9,511 0,07871 . ano R
cu? 1,812 0,01500 . ano R
Pb? 11,70 0,09683 . ano _
v?2 oY oY - ano -
Zn? 6,978 0,05775 . ano B
VOC 26 038 215,49 . 4no R

Evidencné Cislo spravy: 03/332/2019

Strana3z12




