Reg. No. 230/1-027 Reg. No. 230/N-003

EnviroTeam Slovakia

SPRAVA O PERIODICKEJ A UPLNEJ OPRAVNENEJ INSPEKCII ZHODY
a o vysledkoch integralnej opravnenej kalibracie a opravnenej skisky automatizovaného meracieho
systému emisii a suvisiacich stavovych a referenénych veli¢in (AMS-E SP3) zo Spekacieho pasu €. 3
v prevadzke spolocnosti U.S. Steel KoSice, s.r.o., Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice

Nazov akreditovaného inspekéného organu/  EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Kukucinova 23, 040 01 Kosice
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism.a)  1C0O: 35957 239

zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni

neskorsich predpisov:

Cislo spravy: 03/110/2023 Datum: 30. 6. 2023
Prevadzkovatel: U.S. Steel Kosice, s.r.o. I€O: 36 199 222
Miesto/lokalita: Vstupny aredl U.S. Steel KoSice, 044 54 KoSice

Druh opravnenej technickej ¢innosti: Opravnena kalibracia, opravnena skuska a opravnend inSpekcia zhody
automatizovaného meracieho systému emisii a suvisiacich stavovych
a referencnych veli¢in podla § 20 ods. 1, pism. b) bodu 1, pism. c)
bodu 1 a pism. d) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov.

Cislo zmluvy o kontrolnej &innosti : AN307FLO001

Datum zmluvy: 01/2021

Deni opravnenej technickej ¢innosti: 2.-4.5.2023

Osoba zodpovednd za opravnenu Ing. Gabriel Peres, rok narodenia 1976

kalibraciu a skusku (veduci technik) rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia

a inSpekciu zhody (inSpektor) podla zodpovednej osoby ¢. 27658/2016, zo dria 18.5.2016

§ 20 ods. 3 zdkona ¢. 137/2010 Z. z.
o ovzdus$i v zneni neskorSich predpisov:

Spréava obsahuje: 26 stran
4 prilohy

Ucel opravnenej technickej ¢innosti:

1.Periodickd opravnend inSpekcia zhody a integrdlna opravnend kalibracia a opravnend skuska
automatizovaného meracieho systému emisii a suvisiacich stavovych a referencnych veli¢in podla § 4 ods. 8
a § 14 ods. 4 a 5 vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni vyhlasky MZP SR &. 316/2017 Z.z.

2. Uplnad opravnend indpekcia zhody a integrdlna opravnena kalibracia aopravnend skuska
automatizovaného meracieho systému emisii a suvisiacich stavovych a referen¢nych veli¢in podla § 4 ods.
8, § 14 ods. 2 pism. e) a § 14 ods. 3 vyhlasky MZP SR €. 411/2012 Z. z. v zneni vyhldsky MZP SR
€. 316/2017 Z.z.
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SUHRN

Prevadzka:

DZ Vlysoké pece, Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 Kosice - Saca
VAR PCZ: 0301267

Cas prevadzky:

24 h/der, 7 dni/tyzderi, vykonovo podla poZiadaviek vysokych peci, emisne
jednorezimova, kontinuadlne emisne ustalena

Zdroje / zariadenia vzniku emisii:

Spekaci pas €. 3 (komin ¢. 202)

Merané zloZzky:

hmotnostna koncentracia a mnozstvo emisie: TZL, CO, NOx ako NO2, SO,
stavové a referencné veliciny: kyslik, objemovy prietok, teplota, tlak

Objekty in§pekcie zhody:

Automatizovany meraci systém emisii AMS-E SP3

Objekt inSpekcie zhody:

Automatizovany meraci systém emisii AMS-E SP3

Vysledok inSpekcie:

Upozornenie na zhodu/nezhodu / Merana zlozka

. , s NOx ako , objemovy
1 2
Predpis?) Suhrnna poZiadavka 2) TZL SO, NO, co kyslik prietok
g;zis.al) a ods. potrebnevg:g:\r/le emisné shoda shoda shoda shoda _ _
§ 7 ods. 2 a ods. potrebné stavové
5 pism. a) a referencné veliCiny zhoda zhoda
g Z)l’gris.j) aods. zvy$kova vihkost - zhoda zhoda zhoda zhoda -
§ 7 ods. 4 a ods. _ .
5 pism. ) osobitné podmienky
7 ods. 5 pism. latné : -
g) 10 s> pism pt?’v:z ';z;?;zaci;r?; zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
5)7 0ds. Spism. | siadavky na kalibraciu _3) zhoda zhoda zhoda zhoda _3)
7 ods. 5 pism. 3 t, avaci
3) 0ds- > pism Sp:::;c:ie :;;c;\'/\r/:i\;asile zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
§ 7 ods. 5 pism. ,
e) meraci rozsah zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda -
%7 ods. 5 pism. kﬁ;j;i:;y’c:i‘g;i:?: zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
2)710(15' > pism. sta\;)c;\g\elés;gzr:(zly ° zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
§ 7 ods. 5 pism. | regulovanie prevadzky — _ _ _ _ _ _
g) 2. akény plan (ak je)
3)7 ods. 5 pism. nap;;rj:ﬂi]:vjkigz\;yr;ie zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
3 7 0ds. 5 pism. ¢asova vyuzitelnost za rok zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
j§) 7 0ds. 5 pism. Sp?r\\llr:;;;c\;azggﬁvme zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
%7 ods. 5 pism. pfﬂ:?f:;ggi';?éki:v zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
z 7 0ds. 5 pism. h:ri?gr::jn:)aogizzz\?lg:a zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
iﬂ; ods. 5 pism. Srir:g;;igvgri?;? zhoda zhoda zhoda zhoda - -
§ 7 ods. 5 pism. .
n)§7ods.7 :urglt::ﬁly;:fan;;; zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
(Pril.5)
§)7§07didi p8|sm. :;(;It:gf?:)y;:?anr:il; zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
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EnviroTeam S5lovakia
Objekt inSpekcie zhody: Automatizovany meraci systém emisii AMS-E SP3
Vysledok inSpekcie: Upozornenie na zhodu/nezhodu / Merand zlozka
. . s NOx ako p objemovy
1 2

Predpis?) Suhrnna poziadavka 2) TZL SO, NO, co kyslik prietok
§ 7 0ds. 5 pism. spr|§tupn0\{ar3|e ud‘aiuov zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
0) uradu a inSpekcii
§ 7 ods. 5 pism. zverepnovanie Informacu zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
p) verejnosti
§ 7 ods. 5 pism. podmienky uréené _ _ _ _ _ _
q) suhlasom/povolenim
§ 7 0ds. 5 pism. prevadzlfova k.ontrola zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
r) 1. podla noriem
§ 7 ods. 5 pism. prevadzkova kontrola 6
0 2. kvality QAL3 zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda )
§ 7 ods. 5 pism. | technickd dokumentdcia shoda shoda shoda hoda shoda shoda
s) 1. AMS-E
§ 7 ods. 5 pism. | dokumentacia systému
5)2. kontroly QAL3 zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
§ 7 ods. 5 pism. df)SftUpnost dokur'nen- zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
s) 3. tacie AMS-E na mieste
§ 7 ods. 5 pism. zmeny/uchovavanie zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
s) 4. dokumentacie AMS-E
§ 7 ods. 5 pism. p'redcha'!dza!uc? ) zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
t) 1. opravnend kalibracia
§ 7 ods. 5 pism. pr(-z'dchac{zajtjlfa zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
t) 2. opravnend skuska
§7 ods. 5 pism. predcha}c!zaljuca ) zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda zhoda
t) 3. opravnend inspekcia

— Neurcovana zhoda, poziadavka nie je ustanovena predpisom ani sihlasom/povolenim a nie je pre danu veli¢inu Specifikovana
ani v dokumentacii AMS-E.

1) Vyhlagka MZP SR ¢. 411/2012 Z. z. o monitorovani emisii zo stacionarnych zdrojov znecistovania ovzdusia a kvality ovzdugia v ich
okoli v zneni vyhlagky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z.

2) Skratené znenie, dplny platny text vid. prislusné ustanovenie vyhlagky MZP SR &. 411/2012 Z. z. v zneni vyhlasky MZP SR
¢.316/2017 Z.z.

3) Neurcovana zhoda, kalibracia vykonana s pouZitim Standardnej referencnej metodiky.

4) Hodnotenie na zdklade vysledkov skusok dodanych skusobnym laboratériom.

%) Hodnotenie na zaklade vysledkov kalibracie dodanych kalibra¢nym laboratériom.

6) Neuréovana zhoda, nie je k dispozicii ndvod pre spdsob vykondvania QAL3 podla EN 15267-3.

Posudzovanie splnenia vybranych poZiadaviek bolo vykonané na zdklade vysledkov skuSok a kalibracii
vykonanych skisobnym a kalibracnym laboratériom EnviroTeam Slovakia s.r.o. KoSice. Tieto Cinnosti boli
vykonané ako internd subdodéavka pre inSpekény organ EnviroTeam Slovakia s.r.o. KoSice, pricom uplné
vysledky su uvedené v prilohe ¢.1 a 2 tejto spravy o inSpekcii zhody.

Poucenie o platnosti upozornenia na zhodu/nezhodu:

Sprava o opravnenej inspekcii zhody, vysledky opravnenej technickej ¢innosti a ndzor o zhode/nezhode
objektu opravnenej in§pekcie zhody s ur¢enymi poZiadavkami nie su suhlasom, ktory je vyddvany organom
ochrany ovzdusia podla vieobecne zdvaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie
suhlasu.

Laboratérium zodpoveda za vSetky uvddzané informdcie okrem tych, ktoré poskytol zékaznik. Medzi udaje
poskytnuté zakaznikom patria hlavne informdcie prevzaté z platnej dokumentacie, ktoré su uvadzané v ¢l. 2
a 5 tejto spravy.
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